
重庆市合川区人民医院

关于征集移动护理手持终端（PDA）

报价及参数的公告 
各潜在供应商：
您好！感谢您们一直以来对我院的大力支持！根据我院实际需要，拟采购一批移动护理手持终端（PDA），基本要求如下：

电池：锂电池，待机24小时。

正面触控按键：设备正面必须为触控按键，不得有实体按键，便于清洁消毒。

侧面按键：左右两侧均有扫描键。

支持扫描报错，有声音提示。

机身内置扫描引擎，支持一维、二维码扫描；同时支持污损残缺条码和避光带扫描（反应时间≤0.5秒，扫描范围距离≥10cm）。

设备尺寸、重量：屏幕≥5.45英寸,尺寸厚度≤15mm，重量≤250g克（含电池）。

外壳：具备医用抗菌外壳；抗菌种类包含但不限于大肠杆菌，金黄色葡萄糖球菌；外壳可耐受医用酒精、次氯酸钠等化学品擦拭消毒，可耐受医用盐水喷溅，外壳具备防腐蚀功能（可提供检测报告）。

环境参数：工作温度:-10℃至+50℃，湿度5%-95%（无冷凝）。

抗跌落能力：高度1.5m，裸机在水泥地面任意面跌落6次试验后样品正常工作（可提供加盖厂商公章的检测报告）。

座充：支持原厂充电底座，提供单充或4联充。Type-c接口，支持正反插，支持快充功能。

标配原厂保护套及手绳，设计合理，不影响PDA日常操作。

可与医院现有移动护理系统各版本正常匹配对接。并可根据移动护理系统要求提供api接口调取指定服务器时间对本机系统时间进行修正。

保修：提供整机质保≥3年，含电池。

CPU≥八核，主频≥2.0 GHz

内存：≥3GB RAM ，≥64GB ROM

操作系统：Android 10或以上，支持升级到最新版本

屏幕多点触控电容屏，分辨率1440*720，支持手套模式

无线局域网：IEEE 802.11a/b/g/n/ac，2.4G及5G 双频段

无线广域网：包含但不限于支持4G/3G/2G移动、联通、电信全网通（可提供工信部入网许可证）

蓝牙：Bluetooth 5.0及以上

防护等级≥IP67（可提供第三方检测机构测试报告复印件）

设备稳定性：MTBF ≥10000小时（可提供CNAS或CMA检测报告）。

产品认证：CCC 认证、无线电发射设备型号核准证。

可与医院现有移动护理系统各版本正常匹配对接。

其他功能：机身集成瞳孔灯、振动马。
现公开征集拟购PDA参数及报价信息，具体要求明确如下：
一、请各潜在供应商提供PDA的功能参数及报价，供院方选择，PDA功能参数不低于院方基本要求。
二、请各潜在供应厂商在规定时间内提供最优功能配置、技术参数、报价及商务条款，报送到指定邮箱。
三、请各潜在供应厂商务必于2024年11月22日下午18:00前（以邮箱接收显示时间为限），将《移动护理手持终端（PDA）功能参数信息及报价表》（格式自拟）电子件报送至信息科邮箱cqhcrmyyxxk@163.com内，超过规定时间报送的将不予认可。
四、务必严格按此发送邮件主题：移动护理手持终端（PDA）-供应商名称-制造厂商名称-供应商负责人姓名电话。

五、请各潜在供应商对所提供的功能配置、技术参数、报价及商务条款的真实性作出承诺。

六、上述报邮箱资料一式二份，一份为盖鲜章PDF扫描版，一份为可编辑版本。

七、联系电话：穆老师18996008627，李老师18983828227。
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